2010年版兽药典一部增、修订品种
	品名
	中国兽药典（2010年版一部）

	伊维菌素
	[修订]

 [检查] 残留溶剂 乙醇与甲酰胺  

取本品约0.12g，精密称定，置离心管中，加间二甲苯2ml使溶解(必要时，在40～50℃水浴中加热)。精密加水2ml，混匀，离心。取出上层液再精密加水2ml萃取一次。合并两次萃取的水层液。精密加入内标溶液（取正丙醇0.5ml，置100ml量瓶，用水稀释至刻度）1ml，离心去掉上层剩余间二甲苯，取水层作为供试品溶液；精密称取乙醇与甲酰胺各适量，用水定量稀释制成每1 ml中含乙醇3mg与甲酰胺1.8mg的混合溶液，精密量取2ml置离心管中，加间二甲苯2ml混匀，离心。取出上层液再精密加水2ml萃取一次。合并两次萃取的水层液。精密加入内标溶液1ml。离心去掉上层剩余间二甲苯，取水层作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录  页，第三法）测定。以聚乙二醇(PEG-20M)（或极性相近）为固定液的毛细管柱为色谱柱，程序升温，初始温度为50℃，以每分钟15℃速率升温至80℃，再以每分钟26.7℃速率升温至240℃；进样口温度为220℃，检测器温度为280℃。理论板数按甲酰胺峰计算不低于1500，出峰顺序依次为乙醇、内标物、甲酰胺与间二甲苯，各成份峰之间的分离度应符合要求。量取供试品溶液与对照品溶液各1μl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图。按内标法以峰面积计算，含乙醇不得过5.0％，甲酰胺不得过3.0％。


